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INTRODUZIONE: 
Applicando la metodologia Lean Six Sigma ai 
processi di allestimento tecnico di sezioni in paraffina 
nel laboratorio di Anatomia Patologica, abbiamo 
utilizzato i suoi strumenti per misurare i possibili 
benefici legati all’introduzione di nuove tecnologie 
volte a migliorare la performance del processo.

OBIETTIVI: 
L’obiettivo dello studio è quello di avvalersi degli 
strumenti della metodologia Lean per dimostrare 
come sia possibile “misurare” l’impatto ed i possibili 
benefici di una nuova tecnologia introdotta nel 
laboratorio di anatomia patologica. 

METODI: 
Applicando gli strumenti della metodologia “Lean 
thinking” abbiamo utilizzato una nuova tecnologia 
misurandone l’efficacia al fine di ottenere un 
miglioramento della performance, riducendo quindi 
il tempo di allestimento tecnico.

RIASSUNTO
RISULTATI: 
L’applicazione della metodologia Lean e dei suoi 
strumenti per misurare l’efficacia di una nuova 
soluzione tecnologica applicata al processo di 
allestimento tecnico dei campioni istologici ha 
consentito di verificare una riduzione del tempo di 
allestimento di 5.7 minuti ogni 30 vetrini tagliati.

DISCUSSIONI: 
Le modifiche apportate al processo mediante 
l’utilizzo di questo nuovo dispositivo tecnologico 
hanno consentito un innalzamento della produzione 
nella stessa unità di tempo riducendo i tempi di set 
up e changeover con un aumento della percentuale 
di performance del 5.39%.

CONCLUSIONI: 
La possibilità di utilizzare gli strumenti della 
metodologia Lean per misurare l’efficacia di 
innovazioni tecnologiche per la fase di allestimento 
tecnico di preparati istologici messe a disposizione 
dal mondo industriale nei processi di Anatomia 
Patologica, ha un impatto positivo sulla performance 
del laboratorio sia in termini di efficienza, con 
aumento della produttività, sia in termini di minore 
rischio clinico, con un minore rischio di perdita di 
tessuto dovuto alle operazioni di riavvicinamento 
delle inclusioni al piano di taglio.
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USE OF A NEW DEVICE TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF 
THE TECHNICAL PREPARATION OF HISTOLOGICAL SECTIONS. 
EFFECTIVENESS MEASUREMENT THROUGH THE LEAN SIX-SIGMA 
METHODOLOGY (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS - OEE) 

 SUMMARY 
INTRODUCTION: 
By applying the Lean Six Sigma methodology to the 
processes of technical preparation of paraffin sections 
in the Pathological Anatomy laboratory, we used its 
tools to measure the possible benefits linked to the 
introduction of new technologies aimed at improving 
process performance. 

OBJECTIVES: 
The aim of the study is to make use of the Lean 
methodology tools to prove how it is possible to ‘measure’ 
the impact and the possible benefits of a new technology 
introduced in the Pathological Anatomy laboratory. 

METHODS: 
By applying the tools of the ‘Lean thinking’ methodology, 
we have used a new technology and measured its 
effectiveness in order to achieve an improvement in 
performance, therefore reducing the time frames of 
technical preparation. 

RESULTS:
The application of the Lean methodology and its tools 
to measure the effectiveness of a new technological 
solution applied to the technical preparation process of 
histological specimens has made it possible to ascertain 
a reduction in the preparation time of 5.7 minutes every 
30 slides cut.

DISCUSSIONS:
The changes made to the process by using this new 
technological device made it possible to increase 
production in the same time unit, reducing set up and 
changeover time frames, with a 5.39% increase in the 
performance percentage.

CONCLUSIONS:
The option of using the Lean methodology tools to 
measure the effectiveness of technological innovations 
for the technical preparation stage of histological sections 
made available by the industrial world in Pathological 
Anatomy processes, has a positive impact on laboratory 
performance in terms of efficiency, with increased 
productivity, as well as in terms of lower clinical risk, 
with a lower risk of tissue loss due to operations for 
orientation of the embedded sections closer to the 
cutting plane.
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Nel precedente articolo pubblicato (cfr. 
“Le tecniche Lean e l’applicazione in Anatomia 
Patologica-Parallelismi tra industria e Sanità-
Impatto sui processi – IJPDTM vol.5 n.1 2022) 
abbiamo applicato la metodologia Lean al processo 
di allestimento tecnico dei campioni istologici nella 
fase più time consuming ovvero quella di inclusione e 
taglio. I risultati dell’applicazione della metodologia 
lean portarono ad un aumento dell’efficienza del 
processo (PCE process cycle efficiency da 18.18 a 
35.17) con riduzione del WIP (work in process) 
giornaliero. Oltre a questi risultati i dati analizzati 
hanno consentito di stabilire dei carichi di lavoro 
oggettivi, sia di inclusione che di taglio, con valori 
medi di produzione. 

Le misurazioni effettuate riguardo all’attività di 
taglio portavano ad un valore medio di 30 inclusioni/
ora per tecnico con una produzione presunta di 180 
inclusioni nelle 6 ore del suo turno lavorativo.
Una successiva verifica rilevava una discordanza tra 
quanto misurato e quanto realmente prodotto con 
una riduzione della produzione da 180 inclusioni/6 
ore a 150/6 ore che è stato oggetto di successiva 
analisi. 

Il Toyota Production System (TPS) utilizza numerosi 
strumenti “tools” per migliorare continuamente 
i processi e gestire eventuali anomalie. In questo 
lavoro abbiamo utilizzato lo strumento O.E.E.

Abbiamo quindi analizzato il processo applicando 
lo strumento lean O.E.E. (Overall Equipment 
Effectiveness) per verificare se la causa della ridotta 
produzione rispetto all’atteso fosse da attribuire alla 
disponibilità della strumentazione, alla sua efficienza 
e alla qualità del prodotto. Abbiamo individuato 
una perdita di performance tra la fase della 
lavorazione “sgrosso inclusioni” e quella successiva 
“riavvicinamento all’inclusione e taglio”. 

O.E.E. (Overall Equipment Effectiveness) è uno 
strumento lean per analizzare e migliorare i 
processi produttivi valutando le perdite dovute 
alla disponibilità (availability) alla prestazione 
(performance) ed alla qualità (quality) degli stessi. 

INTRODUZIONE Le perdite di processo dovute alla disponibilità (down 
time loss) includono tutti quegli eventi che fermano 
la produzione preventivata come ad esempio avarie 
della strumentazione, mancanza di materiali e tempi 
di set up e changeover. 

Le perdite dovute alla performance (speed loss) 
includono quei fattori che condizionano la velocità 
del processo e la riducano rispetto alla sua massima 
possibilità.

Le perdite di qualità (quality loss) fanno sì che la 
produzione non rispetta gli standard qualitativi 
previsti e che quindi necessita di rilavorazioni 
riducendo l’effettiva produzione netta.
Possiamo quindi individuare per tipologia di perdita 
le principali categorie di perdite come evidenziato in 
fig. 1
Il rapporto che intercorre tra la percentuale di 
disponibilità, quella della performance e della 
qualità del prodotto è il vero indice di produttività 
del processo.
Ci siamo in questo lavoro limitati all’analisi dei tempi 
rilevati relativi alle sole fasi produttive (inclusione e 
taglio) omettendo eventuali rilevazioni di perdita 
di performance/disponibilità dovuta ad altri 
fattori come pause, mancanza di materiali, avaria 
momentanea delle strumentazioni, ecc. in quanto 
poco incidenti sull’analisi condotta.

Abbiamo quindi rilevato tale valore, con e senza 
l’utilizzo del Galileo Pro, e ricavato l’O.E.E. (Overall 
Equipment Effectiveness) relativo ed il delta della 
produzione.
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Individuate che le perdite di processo principali sono dovute a set up e regolazioni abbiamo 
utilizzato in questa fase lavorativa (sgrosso e taglio) un nuovo dispositivo che consente il 
riconoscimento della posizione dell’inclusioni sgrossate ed evita il riavvicinamento progressivo 
da parte dell’operatore dell’inclusione verso la lama, per testarne i vantaggi in termini di risparmio 
di tempo e qualità. 
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INTRODUCTION 

In the previously published article (see “Lean techniques 
and their application in Pathological Anatomy-Parallels 
between industry and healthcare- Impact on processes 
– IJPDTM vol.5 no.1 2022) we applied the Lean 
methodology to the process of technical preparation of 
histological specimens in the most time consuming step, 
i.e. embedding and cutting. The results of the application 
of the lean methodology  led to increased process 
efficiency (PCE process cycle efficiency from 18.18 to 
35.17) with a decrease in daily WIP (work in process). 
In addition to these results, the analysed data made 
it possible to establish objective workloads, for both 
embedding and cutting, with mean production values. 

The measurements of the cutting activity led to an 
average value of 30 embeddings/ hour per technician 
with an assumed production of 180 embeddings in the 6 
hours of their work shift. 
A subsequent check identified a discrepancy between the 
measured values and actual production, with a decrease 
from 180 embeddings/6 hours to 150/6 hours, which was 
the subject of subsequent analysis. 

The Toyota Production System (TPS) uses a number of 
tools to continuously improve the processes and manage 
any abnormalities. In this work, we used the OEE tool. 

We therefore analysed the process applying the OEE lean 
tool (Overall Equipment Effectiveness) to ascertain whether 
the cause of lower production compared to the expected 
levels was due to unavailability of the instrumentation, 
its efficiency and product quality. We identified a loss of 
performance between the step “embedding grossing” and 
the subsequent one “embedding alignment and cutting ”. 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) is a lean tool to 
analyse and improve production processes assessing 
losses due to their availability,to performance and to 
quality. 

Down time losses due to availability in a process include 
all events that stop the scheduled production, such as 
instrumentation faults, lack of materials and set-up and 
changeover time. 

Losses due to performance (speed losses) include those 
factors that affect the speed of a process and reduce it 
compared to its maximum potential. 

Quality losses mean that production does not comply 
with the expected quality standards and therefore requires 
reprocessing, reducing the actual net production. 
We may therefore identify the main loss categories by 
type as shown in fig. 1 
The relationship between the percentages of availability, 
of performance and of product quality is the actual 
productivity index of the process. 
In this paper we have limited ourselves to the analysis of 
the measured timing with regard to the production steps 
only (embedding and cutting), omitting any measured 
loss of performance/availability due to other factors 
such as breaks, lack of materials, temporary equipment 
failure, etc. as they have little impact on the analysis. 

We therefore measured this value, with and without using 
Galileo Pro, and obtained the relevant OEE (Overall 
Equipment Effectiveness) and the delta of production. 
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Individuate che le perdite di processo principali 
sono dovute a set up e regolazioni abbiamo utilizzato 
in questa fase lavorativa (sgrosso e taglio) un 
nuovo dispositivo che consente il riconoscimento 
della posizione dell’inclusioni sgrossate ed evita il 
riavvicinamento progressivo da parte dell’operatore 
dell’inclusione verso la lama, per testarne i vantaggi 
in termini di risparmio di tempo e qualità.

Descriviamo ora il sistema Diapath Galileo serie 2 
PRO oggetto della valutazione.
Il Sistema PRO applicato al Microtomo Galileo 
Series 2, si configura come un sistema innovativo che 
supporta e ottimizza le fasi di taglio dei campioni: 
permette di memorizzare e salvare la posizione 
di sgrossamento di tutti i campioni istologici e di 
richiamare tale posizione, ogni qualvolta ve ne sia 
la necessità, al momento del taglio, senza richiedere 
quindi allineamento manuale. Il sistema riconosce 
qualsiasi tipo di codice a barre utilizzato.

Grazie al lettore bar code integrato a lettura continua, 
il Sistema Pro memorizza la posizione del blocchetto al 
termine della sgrossatura, prima di essere posizionato 
sulla piastra fredda per il raffreddamento, associando 
quindi, l’ultima posizione del campione rispetto al 
portalama, all’identificativo dell’inclusione letta.
Al momento del taglio, l’inclusione, precedentemente 
sgrossata, viene letta nuovamente dal lettore bar code 
integrato. In questo modo Il Sistema PRO posizionerà 
automaticamente la clamp porta-campione del 
microtomo nell’ultima posizione memorizzata per 
quel campione rispetto al portalama e sarà possibile 
eseguire il taglio rapidamente, con estrema precisione 
e senza dover modificare i parametri di taglio o 
correggere la posizione del campione, quindi anche 
in totale sicurezza per l’operatore.

Inoltre, per ottimizzare gli spazi sempre più ridotti 
delle postazioni di taglio, la stazione di lavoro è stata 
riprogettata per renderla più funzionale e compatta. 
Il Microtomo è equipaggiato con un tablet collegato 
via wireless al Sistema Pro, che permette di avere 
un controllo completo sia delle funzioni base del 
microtomo, sostituendo il dispositivo di controllo 
remoto (Remote Control) utilizzato tradizionalmente, 
che del Sistema PRO, oltre che memorizzare i dati 
relativi all’operatore, campione, data ed ora di 
utilizzo.

Nella routine di un laboratorio di Anatomia 
Patologica per la fase di sgrosso e taglio delle 
inclusioni vengono utilizzate strumentazioni 
(microtomi) che, al netto di aggiornamenti estetici 
e funzionali, hanno sostanzialmente una tecnologia 
consolidata, e che in quanto tale non può definirsi 
“innovativa” poichè non impatta significativamente 
sulla efficienza dei processi.

Scopo del presente lavoro è di valutare misurando 
i risultati con la metodologia “lean” i vantaggi 
derivanti dall’utilizzo di un nuovo accessorio per 
una tipologia di microtomo rotativo (Galileo Pro) al 
fine di valutarne l’incidenza nelle performance del 
processo di taglio sia dal punto di vista di quantità 
di inclusioni tagliate nell’unità di misura, sia nella 
risoluzione del rischio clinico di perdita di materiale 
dovuta al setting necessario dopo la sgrossatura 
dell’inclusione o nell’eventualità di una ripresa della 
stessa per effettuare un secondo taglio.

OBIETTIVI
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Having identified that the main process losses are due 
to set-up and adjustments, in this step of the process 
(grossing and cutting) we used a new device that enables 
position recognition of the grossed embedded sections 
and avoids the need for the operator to progressively 
move the embedded section close to the blade, to test its 
advantages in terms of time savings and quality. 

Let us describe the Diapath Galileo series 2 PRO system 
that we assessed. 
The PRO system applied to the Galileo Microtome Series 
2, is an innovative system that supports and streamlines 
the specimen cutting steps: it makes it possible to store 
and save the grossing position of all histological samples 
and recall this position whenever necessary, at the time of 
cutting, therefore without requiring manual alignment. 
The system recognises any type of barcode used. 

Thanks to the built-in, continuous mode barcode reader, 
the Pro System stores the block position at the end of 
grossing, before being placed on the cold plate for cooling, 
thereby pairing the last position of the specimen with 
respect to the blade holder, with the scanned embedded 
section ID. 
At the time of cutting, the previously grossed embedded 
section is scanned again by the built-in barcode reader. 
In this way, the PRO System automatically positions the 
specimen clamp of the microtome in the last position 
stored for that specimen with respect to the blade holder, 
and it will be possible to perform the cut quickly, with the 
highest precision and with no need to modify the cutting 
settings or correct the specimen position, therefore also 
with complete safety for the operator. 

Furthermore, to make the best use of the ever narrowing 
spaces of cutting stations, the workstation has been 
redesigned to make it more functional and compact. 
The Microtome is equipped with a tablet connected 
wirelessly to the Pro System, which make sit possible 
to have complete control over the basic functions of 
the microtome, replacing the Remote Control device 
conventionally used, as well as over the PRO System, in 
addition to storing the data related to operator, sample, 
date and time of use. 

galileo series 2 microtome with pro system 

The PRO System - detail 

OBJECTIVES
In the routine of a Pathological Anatomy laboratory for 
the step of grossing and cutting embedded specimens, 
instruments are used (microtomes) which, regardless of 
aesthetic and functional upgrades, are essentially built on 
a well-established technology, and which as such cannot 
be defined as ‘innovative’ as it does not significantly affect 
process efficiency. 

The purpose of this paper is to assess, by measuring 
the results with the lean methodology, the advantages 
derived from the use of a new accessory for a type of 
rotary microtome (Galileo Pro) in order to assess its 
impact on the cutting process performance, from the 
point of view of the quantity of embedded specimens cut 
in the unit of measure, as well as in terms of solving the 
clinical risk of loss of material due to the setting required 
after grossing the embedded specimen or in the event of 
needing to perform a second cut. 

1. Galileo AUTO Series 2 automatic rotary microtome
2. PRO System with Bluetooth and built-in internal Storage
3. Built-in barcode reader Tablet with PRO App
4. Tablet with integrated PRO App

Integrated Bluetooth 
system

Built-in Barcode readerBuilt-in Memory Card
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Abbiamo effettuato prove comparative con tre tecnici diversi su 1576 inclusioni: 1006 inclusioni di 
prelievi operatori e 570 prelievi di prelievi bioptici. Le inclusioni sono state sgrossate e tagliate da ogni 
tecnico con il metodo standard e con l’utilizzo del sistema “Pro”. I dati sono raccolti nelle seguenti tabelle 
(tab. 1 e tab. 2):

METODI

TABELLA 1 
MICROTOMO SENZA PRO

TIPOLOGIA BLOCCHETTI NUMERO BLOCCHETTI TEMPO SGROSSO TEMPO TAGLIO MIN SGROSSO/INC MIN TAGLIO/INC

Biopsie 60 28 42 0,47 0,70   

Biopsie 60 27 41 0,45   0,68   

Operatori 60 30 39 0,50   0,65   

Operatori 60 29 40 0,48   0,67   

Operatori - Cuti 30 12 30 0,40   1,00   

Misti 30 8 25 0,27 0,83   

Misti 30 10 24 0,33   0,80   

Operatori - Cuti 30 11 30 0,37   1,00   

Operatori 34 20 35 0,59   1,03   

Operatori 30 18 30 0,60   1,00   

Operatori 40 25 39 0,63   0,98   

Operatori 30 20 25 0,67   0,83   

Biopsie 30 15 25 0,50   0,83   

Operatori 30 18 30 0,60   1,00   

Biopsie 30 16 23 0,53   0,77   

Operatori 30 17 27 0,57   0,90   

Biopsie 30 18 26 0,60   0,87   

Operatori 30 16 25 0,53   0,83   

Biopsie 30 15 25 0,50   0,83   

Operatori 30 18 30 0,60   1,00   

Biopsie 30 16 24 0,53   0,80   

Tot biopsie 240 media bio. 0,51   0,78   

Tot operatori 460 media oper. 0,54   0,89   

Tot mix 60 media mix 0,51   0,86   

TOTALE 760 media tot 0,51   0,86   

30,6 secondi 51,6 secondi
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METHODS 

We carried out comparative tests with three different technicians on 1576 embedded specimens: 1006 
embedded surgical samples and 570 embedded biopsy samples. The embedded samples were grossed and cut by 
each technician with the standard method and using the “Pro” system. The data are set out in the following tables 
(tab. 1 and tab. 2): 

TABLE 1
MICROTOME WITHOUT PRO

BLOCK TYPE NUMBER OF BLOCKS GROSSING TIME CUTTING TIME MIN GROSSING/EMB MIN CUTTING/EMB

Biopsies 60 28 42 0.47 0.70
Biopsies 60 27 41 0.45 0.68
Operators 60 30 39 0.50 0.65
Operators 60 29 40 0.48 0.67
Operators - Cuti 30 12 30 0.40 1.00

Miscellaneous 30 8 25 0.27 0.83

Miscellaneous 30 10 24 0.33 0.80
Operators - Cuti 30 11 30 0.37 1.00
Operators 34 20 35 0.59 1.03
Operators 30 18 30 0.60 1.00
Operators 40 25 39 0.63 0.98

Operators 30 20 25 0.67 0.83

Biopsies 30 15 25 0.50 0.83

Operators 30 18 30 0.60 1.00

Biopsies 30 16 23 0.53 0.77

Operators 30 17 27 0.57 0.90

Biopsies 30 18 26 0.60 0.87

Operators 30 16 25 0.53 0.83

Biopsies 30 15 25 0.50 0.83

Operators 30 18 30 0.60 1.00

Biopsies 30 16 24 0.53 0.80

Tot biopsies 240 average bio. 0.51 0.78

Tot operators 460 average oper. 0.54 0.89

Tot mix 60 average mix 0.51 0.86

TOTAL 760 average tot 0.51 0.86

30.6 seconds 51.6 seconds
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TABELLA 2 
MICROTOMO CON PRO

TIPOLOGIA BLOCCHETTI NUMERO BLOCCHETTI TEMPO SGROSSO TEMPO TAGLIO MIN SGROSSO/INC MIN TAGLIO/INC

Biopsie 60 28 24                   0,47                  0,40   

Biopsie 60 28 37                   0,47                  0,62   

Biopsie 60 27 35                   0,45                  0,58   

Operatori 60 28 24                   0,47                  0,40   

Operatori 60 30 36                   0,50                  0,60   

Operatori 60 40 37                   0,67                  0,62   

Operatori - Cuti 30 12 20                   0,40                  0,67   

Misti 30 12 23                   0,40                  0,77   

Misti 30 8 21                   0,27                  0,70   

Operatori - Cuti 30 12 20                   0,40                  0,67   

Operatori 30 20 18                   0,67                  0,60   

Operatori 32 19 22                   0,59                  0,69   

Operatori 31 18 20                   0,58                  0,65   

Operatori 33 21 22                   0,64                  0,67   

Biopsie 30 16 22                   0,53                  0,73   

Operatori 30 17 28                   0,57                  0,93   

Biopsie 30 15 20                   0,50                  0,67   

Operatori 30 18 25                   0,60                  0,83   

Biopsie 30 15 22                   0,50                  0,73   

Operatori 30 17 21                   0,57                  0,70   

Biopsie 30 18 20                   0,60                  0,67   

Operatori 30 16 25                   0,53                  0,83   

Biopsie 30 15 21                   0,50                  0,70   

Tot biopsie 270 media bio.                   0,50                  0,64   

Tot operatori 486 media oper.                   0,55                  0,68   

Tot mix 60 media mix                   0,33                  0,73   

TOTALE 816 media tot.                   0,52                  0,67   

31,2 secondi 40,2 secondi

I risultati ottenuti e riassunti nelle tabelle seguenti 
sono rappresentativi del vantaggio in termini di 
risparmio di tempo totale e per tipologia di prelievo 
(biopsie, operatori).
Mentre nella fase di sgrosso non vi è un margine di 
guadagno, ma non vi è allo stesso tempo una perdita 
di performance, nella fase di taglio si riscontra un 
considerevole risparmio di tempo. 
Il risultato è un vantaggio di produttività pari al 

ANALISI DEI DATI E 
RISULTATI

taglio di 1 cestello in più a tecnico ogni 6 cestelli di 
vetrini tagliati nella stessa unità di misura temporale. 
Quindi nello stesso intervallo di tempo impiegato 
per il taglio la produzione passerà da 5 a 6 cestelli di 
vetrini.
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TABLE 2
MICROTOME WITH PRO

BLOCK TYPE NUMBER OF BLOCKS GROSSING TIME CUTTING TIME MIN GROSSING/EMB MIN CUTTING/EMB

Biopsies 60 28 24 0.47 0.40
Biopsies 60 28 37 0.47 0.62
Biopsies 60 27 35 0.45 0.58
Operators 60 28 24 0.47 0.40
Operators 60 30 36 0.50 0.60

Operators 60 40 37 0.67 0.62

Operators - Cuti 30 12 20 0.40 0.67
Miscellaneous 30 12 23 0.40 0.77
Miscellaneous 30 8 21 0.27 0.70
Operators - Cuti 30 12 20 0.40 0.67
Operators 30 20 18 0.67 0.60

Operators 32 19 22 0.59 0.69

Operators 31 18 20 0.58 0.65

Operators 33 21 22 0.64 0.67

Biopsies 30 16 22 0.53 0.73

Operators 30 17 28 0.57 0.93

Biopsies 30 15 20 0.50 0.67

Operators 30 18 25 0.60 0.83

Biopsies 30 15 22 0.50 0.73

Operators 30 17 21 0.57 0.70

Biopsies 30 18 20 0.60 0.67

Operators 30 16 25 0.53 0.83

Biopsies 30 15 21 0.50 0.70

Tot biopsies 270 average bio. 0.50 0.64

Tot operators 486 average oper. 0.55 0.68

Tot mix 60 average mix 0.33 0.73

TOTAL 816 average tot. 0.52 0.67

31.2 seconds 40.2 seconds

ANALYSIS OF DATA 
AND RESULTS 

The results obtained and summarised in the following 
tables are representative of the advantages in terms of total 
time savings and by type of sample (biopsies, operators). 
While there is no gain margin in the grossing stage, 
although there is no loss of performance either, 
considerable time savings are observed in the cutting 
stage. 

The result is an advantage in productivity equal to cutting 
1 rack more per technician every 6 racks of cut slides in 
the same time unit. Therefore, in the same time interval 
taken for cutting, production will go from 5 to 6 racks of 
slides. 
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Δ sgrosso totale= 0,6 secondi ad inclusione    
     
Δ taglio totale =  11,4 secondi ad ogni inclusione  
     
40,2 secondi taglio per inclusione* 30 vetrini = 20,1 minuti taglio per un cestello con PRO
51,6 secondi taglio per inclusione * 30 vetrini = 25,8 minuti taglio per un cestello senza PRO
     
11,4 * 30 = 5,7 minuti risparmiati a cestello (30 vetrini)  

Δ sgrosso biopsie= 0,6 secondi ad inclusione
 
Δ taglio biopsie = 8,4 secondi ad inclusione
 
38,4 secondi taglio per inclusione *30 vetrini = 19,2 minuti taglio per un cestello con PRO
46,8 secondi taglio per inclusione *30 vetrini = 23,4 minuti taglio per un cestello senza PRO
 
8.4 * 30 = 4,2 minuti risparmiati a cestello (30 vetrini)

Δ sgrosso operatori= 0,6 sec ad inclusione
 
Δ taglio operatori = 12,6 secondi ad inclusione
 
40,8 secondi taglio per inclusione *30 vetrini = 20,4 minuti taglio per cestello con PRO
53,4 secondi taglio per inclusione *30 vetrini = 26,7 minuti taglio per cestello senza PRO
 
12.6 * 30 = 6,3 minuti risparmiati a cestello (30 vetrini)

Abbiamo quindi calcolato l’O.E.E. (Overall 
Equipment Effectiveness) sia utilizzando il sistema 
Galileo Pro che senza il suo utilizzo. 
I “big losses” che maggiormente incidono sui 
risultati sono soprattutto le perdite dovute a set 
up e adjustement che hanno influenza anche sulla 
performance complessiva. I dati rilevati sono 
riassunti nelle seguenti tabelle (tab. 3 e 4).

Il delta di O.E.E. complessivo risulta quindi di 5.39% 
migliore grazie all’utilizzo del Galileo Pro.

TABELLA 3 
OEE FACTOR SENZA PRO WORLD CLASS

Availability 68,50%

Performance 53%

Quality 99%

OEE 35,94%

TABELLA 4 
OEE FACTOR CON PRO WORLD CLASS

Availability 59,50%

Performance 70%

Quality 99%

OEE 41,23%

Come evidenziato dai dati e dalla loro analisi 
l’utilizzo di un sistema che riconosca la posizione 
di sgrosso al momento del taglio delle inclusioni 
consente un risparmio in termini di tempo 
considerevole. Non trascurabile è il vantaggio anche 
a livello di rischio clinico, ovvero il minor consumo 
dell’inclusione nelle attività di ritrovamento del 
piano di taglio. 
Aver utilizzato una metodologia (tool “OEE” di 
Lean Six Sigma) per misurare il vantaggio ottenuto 
in termini di efficienza ed efficacia rende oggettivi e 
ripetibili i risultati riscontrati. 
Utilizzare una metodologia consolidata e focalizzata 
nel miglioramento continuo ed all’eliminazione 
degli sprechi consente anche di validare una nuova 
tecnologia in termini analitici e poterne dimostrare 
reali vantaggi prima che essa venga introdotta nella 
routine.
Nell’utilizzo del sistema Galileo Pro abbiamo inoltre 
potuto trovare degli spunti di miglioramento che 

DISCUSSIONI
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Δ total grossing= 0.6 seconds per embedded specimen 

Δ total cut = 11.4 seconds at each embedded specimen 

40.2 seconds cutting per embedded specimen* 30 slides = 20.1 minutes cutting for one rack with 
PRO 
51.6 seconds cutting per embedded specimen* 30 slides = 25.8 minutes cutting for one rack without 
PRO 

11.4 * 30 = 5.7 minutes saved per rack (30 slides) 

Δ biopsy grossing= 0.6 seconds per embedded specimen 

Δ biopsy cutting= 8.4 seconds per embedded specimen 

38.4 seconds cutting per embedded specimen* 30 slides = 19.2 minutes cutting for one rack with PRO 
46.8 seconds cutting per embedded specimen* 30 slides = 23.4 minutes cutting for one rack without 
PRO 

8.4 * 30 = 4.2 minutes saved per rack (30 slides) 

Δ operator grossing= 0.6 sec per embedded specimen 

Δ operator cutting= 12.6 seconds per embedded specimen 

40.8 seconds cutting per embedded specimen* 30 slides = 20.4 minutes cutting per rack with PRO 
53.4 seconds cutting per embedded specimen* 30 slides = 26.7 minutes cutting per rack without 
PRO 

12.6 * 30 = 6.3 minutes saved per rack (30 slides) 

We then calculated the OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) both when using the Galileo Pro system 
and without using it. 
The ‘big losses’ that most affect the results are above all the 
losses due to setup and adjustment which also affect the 
overall performance. The measured data are summarised 
in the following tables (tab. 3 and 4). 

TABLE 3
OEE FACTOR WITHOUT PRO WORLD CLASS

Availability 68.50%
Performance 53%
Quality 99%
OEE 35.94%

TABLE 4
OEE FACTOR WITH PRO WORLD CLASS

Availability 59.50%
Performance 70%
Quality 99%
OEE 41.23%

The overall OEE delta is therefore 5.39% better thanks to 
the use of Galileo Pro. 

DISCUSSIONS
As evidenced by the data and their analysis, using 
a system that recognises the grossing position at the 
time of cutting the embedded specimens affords 
considerable time savings. The advantage in terms of 
clinical risk is also far from negligible, that is, less waste 
of the embedded specimen in activities for finding the 
cutting plane. 
The fact of using a methodology (‘OEE’ tool by Lean Six 
Sigma) to measure the advantages achieved in terms of 
efficiency and effectiveness makes the results objective 
and repeatable. 
Using a well-established methodology focused on 
continuous improvement and the elimination of waste 
also makes it possible to validate a new technology in 
analytical terms and be able to prove real advantages 
before it is introduced into the routine. 
In the use of the Galileo Pro system we have also been 
able to find opportunities for improvement that would  
increase the effectiveness of the device, and specifically: 
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In questo studio abbiamo potuto verificare 
la possibilità di utilizzare gli strumenti della 
metodologia Lean per misurare l’efficacia di 
strumenti tecnologici messi a disposizione dal mondo 
industriale nei processi di Anatomia Patologica e 
misurare l’impatto positivo sulla performance del 
laboratorio sia in termini di efficienza, con aumento 
della produttività, sia in termini di minore rischio 
clinico, con un minore rischio di perdita di tessuto 
dovuto alle operazioni di riavvicinamento delle 
inclusioni al piano di taglio. 
E’ importante che prima di operare cambiamenti 
nella routine di un laboratorio si abbia la possibilità 
di misurare e validare i risultati ottenibili, soprattutto 
quando essi provengano dall’inserimento di una 
nuova tecnologia. 
La metodologia lean attraverso i suoi tools ci 
consente di effettuare tali validazioni ex ante per 
poter decidere se implementare i processi con nuove 
tecnologie e/o cambiamenti degli stessi. 
Consente inoltre ai professionisti di effettuare la 
necessaria valutazione e di verificarne i benefici 
adattandosi al cambiamento che essi apportano ai 
processi.

Special Thanks to:
Nicola Bergamo di “The Lean Six Sigma company” 
ed al suo gruppo per i suoi insegnamenti.

CONCLUSSIONI

aumenterebbero l’efficacia del dispositivo e nello 
specifico:
1. Possibilità di interfacciare più microtomi così 

da condividere i dati riguardo alla posizione 
di taglio rilevata in una postazione di taglio ed 
ottenere il riallineamento degli altri. 

2. Possibilità di interfacciare il sistema “Pro” 
con sistema operativo del laboratorio per la 
tracciabilità del campione. 

3. Possibilità di stampare contemporaneamente 
il vetrino tramite il lettore di barcode al 
riconoscimento della posizione.
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1. Possibility to interface several microtomes in order 
to share data concerning the cutting position 
detected in a cutting station and achieve realignment 
of the others. 

2. Possibility to interface the ‘Pro’ system with 
the laboratory’s operating system for specimen 
traceability. 

3. Possibility to simultaneously print out the slide with 
barcode reader with position recognition. 

CONCLUSIONS 
In this study we have been able to ascertain the option 
of using the Lean methodology tools to measure the 
effectiveness of technological tools made available by the 
industrial world in Pathological Anatomy processes, and 
measure the positive impact on laboratory performance 
in terms of efficiency, with increased productivity, as well 
as in terms of lower clinical risk, with a lower risk of tissue 
loss due to operations for orientation of the embedded 
sections closer to the cutting plane. 
Before making changes to a laboratory routine, it is 
important to be able to measure and validate the results 
that may be achieved, especially when they follow the 
introduction of a new technology. 
Through its tools, the lean methodology allows us to carry 
out these validations ex ante in order to decide whether 
to implement the processes with new technologies and/
or changes thereto. 
It also allows professionals to carry out the necessary 
assessment and ascertain the benefits, adapting to the 
change made to the processes. 

Special Thanks to: 
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